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1. Bodyplethysmografie

 Bodypl. ¥ 4.34.09 - Orth, Birgit[#1 27.08.1999 13:34:18]
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1. Bodyplethysmografie

Ruheatmung

. Bestimmung  des sRaw
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Die Resistanceschleife spiegelt die

spezifische Resistance wider.
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1. Bodyplethysmografie

Unter dem Begriff Resistance oder
Atemwegswiderstand versteht man
den Stromungswiderstand in den
Bronchien beider Atmung, der
besonders bel der Exspiration
wirksam wird.
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1. Bodyplethysmografie

Resistance versus
Spezifische Resistance

In der Literatur:

sRaw sRaw = Raw x ITGV

Raw = |
aber messtechnisch:

ITGV

Raw = sRaw / ITGV

A
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VIASYS
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1. Bodyplethysmografie

VIASYS
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1. Bodyplethysmografie
Shutter : Bestimmung des ITGV

: Z Pm [kPa] Parameter
Pm

Verschlussdruck 3 FRCpleth

. a 2 AVbox

Verschiebevolumen

-3 AVbox [mL]

Bestimmung des intrathorakalen Gasvolumens

auf dem Niveau der FRC

A
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1. Bodyplethysmografie
Shutter : Bestimmung des ITGV

Das ITGV oder auch FRCpleth
entspricht
dem Luftvolumen, das nach normaler
Exspiration im Thorax verbleibt.

Aus dem Verhaltnis der wahrend des
Verschlusses gemessenen
Druckanderung am Mund ( GPM) und
der Kammerdruckanderung ( GPK) lasst
sich das ITGV zum Zeitpunkt des
Verschlusses ermitteln.
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